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Kapnografie,-metrie – ETCO2



Výchozí nastavení ventilátoru u pacientů bez   
závažné plicní dysfunkce (upraveno dle Dostála, 2009)



Nastavení alarmů

klíčové alarmy



Typ a režim ventilace

1) Řízená ventilace
2) SIMV (zástupová ventilace)
3) Podporovaná ventilace
Poloha pacienta – horní polovina těla + 45 °



Nádech probíhá dokud není dosažen vrcholový tlak v DC
Dechový objem je variabilní v závislosti na poddajnosti plic, dech.fr ,
inspiračním čase a rychlosti průtoku vzduchu.

Tlakově řízená zástupová ventilace



Nádech probíhá dokud nedosáhne přednastaveného objemu. 
Tlak v dýchacích cestách je variabilní v závislosti na plicní poddajnosti

Objemově řízená zástupová ventilace



Neinvazivní ventilace



Transportní ventilátor



Fyziologické hodnoty - Astrup

• pH 7,35-7,45

• paO2 > 10 kPa

• SaO2 > 94 %

• paCO2 4,5-6 kPa

• aktuální HCO3 : 24±2 mmol/l 

• přebytek bazí (base excess, BE): 0±2 mmol/l 

1 kPa = 7,6 mm Hg



http://slideplayer.com/slide/9262852/
http://slideplayer.com/slide/9262852/


https://www.mykomms.com/university/part-detail/acid-base-dysfunction~5b5VYOn1Y8Yg41kifnXPg8UG7SQ7r4btZ1bwK_jLzyE?level=
https://www.mykomms.com/university/part-detail/acid-base-dysfunction~5b5VYOn1Y8Yg41kifnXPg8UG7SQ7r4btZ1bwK_jLzyE?level=




Rozdíl paCO2 – ETCO2



Mechanická ventilace

• bezpečnost  - alarmy

• úprava nastavení ventilátoru

• komunikace s lékařem



Výbor ČAAK ČKS přeje všem přítomným sestrám krásný a

klidný zbytek adventního času a hodně zdraví, štěstí,

pracovních a osobních úspěchů v r. 2017


