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Hodnocení výsledků animálního 
experimentu pomocí 9.4T MRI 



 Unipolární RF ablace   

– standardem v katétrové léčbě arytmií 

– velké procento rekurencí 

• 12-34%1 u fibrilace síní 

• 12–47%2-3 u komorových arytmií 

 

 

 
 

 

 

Léčba arytmií   
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 bipolární RF ablace, kryoablace , elektroporace, 
atd. 

 testování alternativních metod   

– zachování bezpečnosti (koagulum, „pop“, příškvar) 

– zvýšení efektivity (velikost léze, hloubka léze, 
transmuralita, objem léze) 

 provádění animální experimentů na prasečím 
modelu  

 

 

Alternativní metody léčby arytmií 



– srovnání různých typů katétrů a různých energií 
používaných pro ablaci srdečního svalu 

 

– hodnocení experimentů – vyhodnocení ablačních 
lézí 

• explantace srdce 

• proplach kardioplegickým roztokem 

• fixace pomocí formaldehydu 

• hodnocení lézí 

 

 

 

Animální experimenty 



 Makroskopické – transversální, sagitální řez 

Metody hodnocení lézí 



 Ústav přístrojové techniky AV ČR v Brně 

 9.4 T MR systém (Bruker Biospec 94/30)  
– (protonový rezonanční kmitočet 400MHz) 

 transversální řezy jednotlivých srdcí  
(2 mm / 1 mm) 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení lézí pomocí MRI 



Metody hodnocení lézí 



Hodnocení lézí pomocí MRI 



Hodnocení lézí pomocí MRI  

Řezy po 2 mm 





Hodnocené parametry  



 listopad 2016  - září 2018  

– 4 animální experimenty, celkem 48 prasat 

– na 48 explantovaných srdcích bylo vyhodnoceno 
celkem 384 lézí pomocí 9.4 T MRI  

 metoda měření lézí pomocí scanů MRI je přesná, 
jednoduchá a umožňuje spočítání objemu lézí 

 srdce po vyšetření MRI zůstanou nedotčená a mohou se 
tak dále využít pro další hodnocení 

 měření na skenech je možno opakovat 

Výsledky 
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Děkuji za pozornost!  
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