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Já myslel, že chceme, aby kardiostimulátor vydržel co nejdéle!? 
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Jak se to dělá dnes? 
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A jak by mohlo zítra? 
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Design 
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- 2 metalic poles – W/Mg 
  700nm /50 μm 
- Coating: PLGA 65:35 
- Encapsulation 100 nm 
- PIN diode (Si NM) 
- Electrodes: 2x 1,4mm2 
- Fixation: Ethicon  
- Candelillla wax + W doping 
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Opravdu se rozpustí? 
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Monomery kys. 
glykolové a mléčné Hydrolýza se postará! 
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Opravdu se rozpustí? 
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 10 mm 



Opravdu se rozpustí? 
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5 mm 



Biokompatibilita 
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Přenos výkonu 
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Přenos výkonu (příklad pro Tx 20mm, 3 otáčky a Rx 12mm, 17 otáček) 
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Mechanická odolnost 
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 10 mm 

r = 4 mm 



Mechanická odolnost 
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In vitro tkáňové testy 
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Ex vivo AV blok II. stupně (myš) 
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AV block treatment ex vivo Langendorff-perfused mouse 

model. Scale bar 2mm. 

2 mm 



In vivo velký zvířecí model 
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50 mm 



Na co se můžeme těšit? 
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Pořád je to experiment, ale… 
 

 

 Zamezení nevýhod externí kardiostimulace s perkutánním metalickým přenosem 
 Zamezení rizik extrakce systému 
 Umožnuje plnou implantaci, je bezesvodový, a kompletně podlehne bioresorpci 
 Plánování longevity  
 Stimulační práh rostoucí v čase dosud nevídaným tempe, až do 2V den-1 
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Zajímá mě to, kde najdu další informace? 

https://doi.org/10.1038/s41587-021-00948-x  

https://doi.org/10.1038/s41563-021-01051-x  


