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Historie kardiostimulace 

1958 ï Prvn² implantace KS s vlastn² bateri² 

1960 ï Prvn² dlouhodobŊ funguj²c² KS 

1961 ï Prvn² transven·zn² elektroda 

1962 -  Prvn² kompletnŊ transven·zn² KS syst®m 

1962 -  Prvn² implantace KS v Ļeskoslovensku 

1969 -  Prvn² KS respektuj²c² rytmus 

1975 -  Lithiov® baterie 

1980 -  Prvn² implantabiln² defibril§tor (ICD) 

1980 ï Prvn² dvoudutinovĨ kardiostimul§tor 

1984 -  Prvn² implantace ICD  v Ļeskoslovensku 

1994 -  Prvn² evidence benefitu v²cedutinov® KS 

2012 ï  Prvn² leadless pacemaker (Nanostim)  

2014 -  Prvn² implantace Micra TPS 

2020 -  Prvn² implantace Micra AV 

2022 -   Prvn² implantace Aveir DR leadless  



Prvn² koncept leadless KS Betacel È 
- betavoltaick§ baterie 

- radioizotop Promethium -147 

- Larry C.Olsen, McDonnell Douglas Corp. 

- kardiostimul§tor Betacel-Biotronik 



Komplikace KS a elektrod 

Å1 z 8 pacientŢ m§ komplikace spojen® s implantac² 

konvenļn²ho transven·zn²ho kardiostimul§toru 

   (Udo, et al. Heart Rhythm. 2012;9:728-35. Kirkfeldt, et al. Eur Heart J. 2014;35:1186-94.) 

 

Å elektrody 2.4-5.5% 

Å kapsa 0.4-4.8% 

Å pneumothorax 0.9-2.2% 

Å infekce 0.3-0.8% 

 

ÅLeadless kardiostimul§tory byly vyvinuty s c²lem 

minimalizovat komplikace spojen® s elektrodami a kapsou 

pŚ²stroje 



Komplikace KS a elektrod 

          Akutn² 

ÅPneumothorax, hemothorax  

ÅPerforace srdce 

ÅZ anatomickĨch dŢvodŢ komplikovan® 
zav§dŊn² elektrody 

ÅDyskomfort pacienta 

ÅHematomy 

 

ÅMechanick® selh§n² elektrod 

ÅRestrikce pohybu, dyskomfort 

ÅInfekce  

ÅExtrakce 

ÅKosmetick® aspekty 

 

 

 

          Chronick® 



LEADLESS pacemaker ï Micra  Ê TPS 

 

 

 

ÅVĨrobce: Medtronic 

ÅParametry: d®lka 25,9 mm, hmotnost 1,75g, objem 0.8cc 

ÅProgramace: VVI, VVIR  

ÅAtraumatick® FlexFix Nitinol Tines  

ÅMRI kompatibilita (1,5-3T) 

ÅOdhadovan§ ģivotnost baterie 12-14 let 


