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Chlopeň Medtronic Melody TPV 
Vývoj chlopně: 

• 90. léta 20. století - dr. Philipp 
Bonhoeffer s podporou firmy 
Medtronic 

• preparovaný segment bovinní 
jugulární žíly s venózní chlopní 
našitý na CP stent 

• zaváděcí systém Ensemble 

• BIB balón 18, 20 a 22 mm 

• 1. implantace v r. 2000 

• CE mark v r. 2006 

Původní indikační kritéria: 

• dysfunkce konduitu 

• střední až těžká regurgitace 

• obstrukce RVOT 

• hmotnost ≥ 25 kg 

• původní rozměr konduitu ≥ 16 mm 

• aktuální rozměr < 22 mm 

• vhodná anatomie konduitu 

 

23, 26, 29 mm 





AndraStent Aortic 

Atrézie plicnice s trans-
anulární záplatou 
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Fallotova tetralogie po 
transventrikulární 
korekci 



AndraStent Aortic 
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Fallotova tetralogie 
trans-anulární 
plastika s použitím 
monocuspu 
 
Bifurkační stenóza 
Poměr RV/AF = 1.0 



AndraStent Aortic 
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Poměr RV/AF = 0.37 



Alterra adaptive prestent Harmony TPV 25 Pulsta Valve 




